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Für professionelle 
Anwendung.



Testkit-Komponenten
COVID-19 Antigen Test
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Testvorrichtung

Einmal-Teströhrchen mit 

Extraktionspuffer

Sterilisierte Tupfer 

zur Probenahme

Filterkappe



Probenahme (Nasopharyngeal)
COVID-19 Antigen Test
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1. Verwenden Sie den im Paket enthaltenen 

Tupfer zur nasopharyngealen Probenahme. 

2. Die gesammelten Proben sollten sofort nach 

der Entnahme getestet werden, um das 

beste Ergebnis zu erzielen.



Probenahme (Nasal)
COVID-19 Antigen Test
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1. Führen Sie den Abstrichtupfer 2-2,5 

Zentimeter in das linke Nasenloch ein und 

zirkeln Sie ihn 5 Mal oder mindestens 15 

Sekunden in kreisenden Bewegungen fest 

gegen die Nasenwand.  

2. Führen Sie im Anschluss dasselbe im rechten 

Nasenloch durch.
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Führen Sie die Spitze des 

Tupfers mit der Patientenprobe 

ein und rühren Sie die 

Spitze mehr als 10 Mal um, 

um eine ausreichende 

Probenentnahme zu 

gewährleisten.
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Wenn Sie den Tupfer 

entfernen, drücken Sie 

die Oberseite gegen die 

Rohrwand, um die extrahierte 

Flüssigkeit herauszudrücken.
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Setzen Sie die Filterkappe auf 

das Teströhrchen.
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Geben Sie 3 Tropfen 

Probenextrakte (90 ~100 ul) 

in die Probenvertiefung des 

Testgeräts.

3 Tropfen
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Interpretation des Ergebnisses
COVID-19 Antigen Test
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